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TU' QUY DINH DANH MUC THIÉT B} Y TÉ PHÀI KIÉM DINH AN TOÀN VÀ TÍNH NÀNG KY THUAT . 
(О.А К LIST OF MEDICAL DEVICES SUBJECT TO MANDATORY SAFETY AND TECHNICAL INSPECTION 
y НОМС TU QUY DINH VÉ DO LUÒNG DÓI VÓI PHUONG TIÉN DO NHÓM 2 
No. 23/2077 CIRCULAR ON GROUP 2 MEASURING INSTRUMENTS 
|. Só 07/2019/TT-BKHCN THÔNG TU SUA DÔI, BÓ SUNG МОТ SÓ DIÈU СА THÔNG TU SÓ 23/2013/T T-BKHCN NGÀY 26 THÁNG 9 NAM 2013 СОА ВО TRUONG ВО KHOA HQC VÀ CÔNG NGHE QUY DINH VÉ DO 
LUONG DÓI VÓI PHUONG TIEN DO NHÓM 2 
No. 07/2019/TT-BKHCN CIRCULAR AMENDMENTS TO CIRCULAR NO. 23/2013/TT-BKHCN DATED SEPTEMBER 26, 2013 OF MINISTER OF SCIENCE AND TECHNOLOGY ON MEASUREMENT OF GROUP 2 MEASURING 
INSTRUMENT 
- 58 13/2014/TTLT-BKHCN-BYT THÔNG TU LIÉN TICH QUY DINH VÉ ВАО РАМ AN TOÀN ВОС XA TRONG Y TÉ 
No. 13/2014/TTLT-BKHCN-BY T JOINT CIRCULAR ON MEDICAL RADIATION SAFETY 
_58 19/2012/TT-BKHCN THÔNG TU QUY VÉ KIÉM SOÁT VÀ BÁO РАМ AN TOÀN BÜC XA TRONG CHIÉU XA NGHÉ NGHIEP VÀ CHIÉU ХА CÔNG CHÚNG 
No. 19/2012/TT-BKHCN CIRCULAR ON CONTROLLING AND ENSURING RADIATION SAFETY IN OCCUPATIONAL EXPOSURE AND PUBLIC EXPOSURE 
- Só: 44/201 1/TT-BYT THÔNG TU BAN HÀNH DANH MUC SÀN РНАМ, HÀNG HÓA CÓ КНА NÀNG GÂY МАТ AN TOÀN ТНОФСРНАМ VI DUOC PHÁN CÔNG QUÅN LY СОА ВО Y TÉ 
No. 44/201 1/TT-BY T CIRCULAR PROMULGA TING THE LIST OF PRODUCTS AND GOODS LIKELY TO BE UNSAFE SUBJECT TO THE MANAGEMENT ASSIGNED TO THE MINISTRY OF HEALTH 
- Só 36/2016/ND-CP МСНІ DINH VÈ QUAN LY TRANG THIÉT BJ Y TÉ 
No.36/2016/ND-CP DECREE ON MEDICAL EQUIPMENT MANAGEMENT 
- Só 169/2018/ND-CP NGHI DINH SUA DÓI, BÓ SUNG МОТ SÓ DIEU CÜA МСН DINH SÓ 36/2016/ND-CP NGÀY 15 THANG 5 МАМ 2016 СОА CHÍNH PHÙ VÈ QUAN LY TRANG THIÉT BJ Y TÉ 
No. 169/2018/ND-CP DECREE AMENDMENTS TO THE GOVERNMENT'S DECREE NO. 36/2016/ND-CP DATED MAY 15, 2016 ON MEDICAL DEVICE MANAGEMENT 
- S6: 36/2018/TT-BYT THÔNG TU QUY DINH VÉ ТС HÀNH ТОТ BÁO QUAN THUÓC, NGUYÊN LIEU LÀM THUÓC 
No. 36/2018/TT-BYT CIRCULAR GOOD STORA GE PRACTICES FOR MEDICINAL PRODUCTS AND MEDICINAL MATERIALS 


Ching tir cung cáp cho Chi chá 


stt Tên thiét bj смаку | Djehvgeungcáp | 29148 Phuong pháp thyc hién £ 
No. Name of equipment Pice dravca: || УНЕ ОПЕРУ а rena Methods of testing khien baii Note 
j - xau validity MR Certificate 
A  |AN TOÀN BÜC XA VÀ PHÓNG XA 
Тр Biên Бап kim dinh 
Máy chup PET/ SPECT Kiém dinh 1 пат Verification record " 
1 — |PET/SPECT system 8000,00! Verification L year YNGE Gidy chimg nhán kiém dinh 
Verification certificate 
Bién bàn kiém dinh 
Máy chup công huong tir (MRI) Kiém dinh 1 пат = Verification record 
2 [MRI system 6,000,000) Verification 1 year YNGRE, Giáy chímg nhân kim dinh 
Verification certificate 
Máy chup càt lóp vi tinh (CT) Bién bàn kiém dinh 
з [CT Scamer жй Kiém dinh 1 пат QCVNI2:2016/BKHCN ‚ Verification record 
Kiém xa theo máy: -500,000d а Verification 1 year (Thông t 02/2016/TT-BKHCN) Сіау chimg nhân kiém dinh 
Radioactive control Verification certificate 
Bién bàn kiém dinh 
Máy chup X-Quang tóng hop (X-Quang thuóng quy, CR-DR) Verification record 
q [Medical conventional X-ray radiography equipment Sano 500 Кіёт dinh 2 nüm QCVN 11:2015/BKHCN Giáy chímg nhân kiém dinh 
Kiém xa theo máy: +500,0004 PE Verification 2 year (Thóng пе 28/2015/TT-BKHCN) Verification certificate 
Radioactive control Báo cáo dánh giá kiém dinh 
Verification report 


Biên bàn kiém dinh 


Máy chup X-Quang tüng sáng truyén hinh Verification record 
s Medical fluoroscopy equipment 00б Kiém dinh 1 пат ОСУМ 16:2018/BKHCN Giáy chímg nhân kim dinh 
Kiém xa theo máy: +500,0004 us Verification 1 year (Thông tu 14/2018/ТТ-ВКНСМ) Verification certificate 
Radioactive control Báo cáo dánh giá kiém dinh 
Verification report 
Bién bàn kiém dinh 
Мау chup X-Quang C-ARM Verification record 
6 Medical fluoroscopy equipment 0 Kiém dinh 1 пат QCVN 16:2018/BKHCN Giáy chímg nhân kiém dinh 
Kiém xa theo máy: +500,0004 а Verification 1 year (Thóng tw 14/2018/TT-BKHCN) Verification certificate 
Radioactive control Báo cáo dánh giá kiém dinh 
|. Verification report 
Bién bàn kiém dinh 
Máy chup X-Quang ráng Verification record 
q Medical dental radiographic equipment 2007000 Kiém dinh 2 nàm QCVN 17:2018/BKHCN Giáy chúng nhân kiém dinh 
Kiém ха theo máy: +500,0004 үе Verification 2 year (Thông tw 14/2018/TT-BKHCN) Verification certificate 
Radioactive control Báo cáo dánh giá kiém dinh 
Verification report 
Bién bàn kiém dinh 
Máy chup X-Quang di dóng Verification record 
g — Medical mobile radiographic equipment 007009 Kiém dinh 2 nüm QCVN 15:2018/BKHCN Giáy chimg nhân kiém dinh 
Kiém xa theo máy: *500,000d Non Verification 2 year (Thóng tw 14/2018/TT-BKHCN) Verification certificate 
Radioactive control Báo cáo dánh giá kiém dinh 
Verification report. 
Biên bàn kiém dinh 
chup mach (DSA) Verification record 
" al digital subtraction angiography equipment 8:000.000 Kiém dinh 1 nám QCVN 16:2018/BKHCN Giáy chimg nhân kiém dinh 
Kiém xa theo máy: +500,0004 is Verification 1 year (Thông пс 14/2018/TT-BKHCN) Verification certificate 
Radioactive control Báo cáo dánh giá kiém dinh 
Verification report 
Bién bàn kiém dinh 
Máy chup X-Quang nhà (уй) Verification record 
jo [Medical mammography equipment 500000, Kiém dinh 2 пат QCVN 21:2019/BKHCN Giáy chimg nhân kiém dinh 
Kiém ха theo máy: +500,0004 Tar Verification 2year (Thông tu 22/2019/TT-BKHCN) Verification certificate 
Radioactive control Báo cáo dánh giá kim djnh 
Verification report 
п xa phóng 1.500.000, Kiém tra 1 пат Thông tu liên tich Báo cáo kiém ха 
Radioactive control Es: Testing 1 year 13/2014/TTLT-BKHCN-BYT Radioactive control report 
12 Liéu xa ké 300.000 Kiém tra 03 tháng Thông tu Báo cáo két quà liéu xa ké 
Personal dosimeter badge s Testing. 03 months 19/2012/TT-BKHCN Dosimeter result report 
B |THIÉT BI PHÓNG XÉT NGHIÉM 
Máy xét nghiém min dich tv dóng ы Kiémdinhchátlugng| 1 nām City chig шл Каша! 
13 2. 5,900,000 o bo VNCE chát luong 
Automatic immunoassay analyzer Quality verification 1 year 


Quality verification certificate 


o NN 


ГУА 


Kiém dinh chát luong 


1 nám 


Giáy chimg nhân kim dinh 


Же аы sono у лса | Туе ухсЕ chát отв 
ЦМИ суас ar Quality verification certificate 
Máy xét nghiém huyét hoc tr dóng Kiémdinhchátlugng| 1 nām Gisy.etimg арат Kiém di 
15 Ишбнше hematology analyzer 5,900,000] ity verificati T VNCE chát luong 
d 4 у сар к. Quality verification certificate 
F gem 
áy xét nghiêm sinh hóa ty dà ióm di á та nhân kiém dinh 
Máy xét nghiém sinh hóa ty dóng Kiém dinhchátluong| 1 пат Онун пп Kiémidin 
l6 — [automatic chemistry analyzer ЗООДОН lily verificallon |. year VNCE chát luong 
d 2 á Quality verification certificate 
o Ss | 
FER Pa 
Máy xét nghiém sinh hóa bán ty dóng Кіёт djnhchátlugng| 1 пат Giày chúng nhán kiém dinh 
Vi c Simiona chenitesy analyzer 5,000,000] ^. ity verificati Пя VNCE chát luong 
T2 á сайн Lid Quality verification certificate 
Ж ыйа те ың. А, 
Máy xét nghiém dóng máu tu dóng Kiém dinh chátlugng| 1 пат " Giäy chímg nhân kiém dinh 
{ВР К r A 5,900,000) ality verificatl "nn VNCE chát lugng 
x Й кш ейи d Quality verification certificate 
UN CT SEC NER 
Máy xét nghiém nuóc tiéu dùng que chi thi Kióm dinhchátlugng| 1пйт суол меп diti 
19 — Urine test strip analyzer 1,500,000| ау verificati VNCE chát lung 
i plo Verification Quality verification certificate 
а тая 
Máy xét nghiém HbA 1с Kim dinhchátlugng| 1 nām Gi&y сыт nhán kiém dinh 
20 HbA Ic analyzer 5,500,000] о ality verificati з VNCE chát luong 
) a женш ба: Quality verification certificate 
Máy xét nghiém khí máu Kiémdinhcháthrong| 1 nām Ошу chúng nhân kiém dinh 
21 Blood gas analyzer 4,900,000 Quality verification 1 year VNCE chát luong 
дй А Quality verification certificate 
Máy xét nghiém nuóc tiéu dùng hóa chát, sinh hóa nuóc tiéu Kim dinhchátluong| 1 пат Giày chimg nhán kiém dinh 
2 Urine chemistry analyzer 3,500,000 Quali ificati Iyar VNCE chát luong 
15 ў тешенеп з Quality verification certificate 
áy phân tich dién giài ióm di Р Сїйу сһітр nhân Кіёт dinh 
Máy phân tich d & г J 
® рыу енен 4,000,000 пета pm VNCE chát luong 
i 5 4 А » Quality verification certificate 
Máy xét nghiém máu láng Kiém dinhchátlugng| 1 nām T суеш nhin кета 
24 Erythrocyte sedimentation rate analyzer 5,500,000 йу verificati yaw VNCE chât luong 
1 E egi Qual vergication E Quality verification certificate 
Máy dinh danh vi khuán và làm kháng sinh dò tw dóng Kiémdinhchátlugng| 1 nām Giày chúng пһйп Кіёт dinh 
25 AERE УРАР > ака 5,500,000 Wie Res Ed VNCE chát lugng 
Automatic identification of bacteria and antibiotic equipment Quality verification 1 year 


Quality verification certificate 


Biological safety cabinet class 2 


Tù сау vi sinh 


Calibration 
Hiéu chuán 


1 пат 


26 [Pipette Нїёи сһийп 1 nàm VNCE Giáy chimg nhân hiĝu chuán 
Pipette Calibration 1 year Calibration certificate 

2; [Máy ly tám Hiéu chuán 1 пат VNCE Giáy chimg nhân hiéu chuán 
Centrifuge Calibration 1 year Calibration certificate 

og — [Tam toàn sinh hoc cáp2 Ніёи chuán Giáy chímg nhân hiéu chuán 
Calibration certificate 


VNCE Giây chúmg nhân hiéu chuàn 


2 
D Laminar airflow cabinet. Calibration 1 year Calibration certificate 
C  |THIÉT BI CHÁN DOÁN, ÐIÈU TRI, KHÁM CHÜA BÉNH 
30 Máy dién näo (dién nào vi tinh) 1,200,000 Kiém dinh 2 пат DLVN 44:2017 1 З i 
Electrocardiographs Verification 2 year Verification certificate 
Máy dién tim (din tâm dò) Kiém dinh 2 nàm 7 Giáy ching nhân Кіёт dinh 
2 Electroencephalographs. 200000 Verification 2 year ЮБУНАЗ О? Verification certificate. 
aos a | Me ntt З 2,000,000 ЫН ЫШ DLVN 331:2017 CX LIH eU 
Lung ventilators for medical use Verification 1 year Verification certificate 
Lòng áp trè so sinh Kiém dinh 1 nàm Сіау chimg nhân kiém dinh 
33 infant incubator 2000.000 уйдн Jugar YNCE Verification certificate 
34 Máy siéu âm chàn doán hinh ành 2,500,000 Kiem dinh 1 пат VNCE Giày chúng nhân kiém dinh 
Diagnostic ultrasound imaging system. Verification 1 year Verification certificate 
к=“ TUE HERES = Т DN нр КОМУ 
35 Dao mô йеп Е 1,200,000) Кіёт dinh 1 пат УМСЕ Giày chímg nhán kiém dinh 
Electrosurgical Unit Verification 1 year Verification certificate 
36 Máy theo dài bénh nhân (Monitor, Máy theo dói chúc nàng sóng... 1,500,000 Kiém dinh 1 пат DLVN 332:2017 Giày сыта nhân kiém dinh 
Patient monitor Verification 1 year Verification certificate 
37 |Máy phá rung tim Kiém dinh 1 пат УМСЕ Giáy сїт nhân kiém dinh 
Defibrillator Verification l year Verification certificate 
ag [Máy sóc tim Kiém dinh 1 nàm SS Giáy chimg nhân kiém dinh 
ы Defibrillator darte Verification 1 year. Verification certificate 
^ TUS = 7 E: TRU "EDD 
39 Máy tao nhip tim ngoài co thé 1,800,000 Кіёт dinh 1 пат VNCE Giày chíng nhàn kiém dinh 
Non-invasive pacemaker Verification 1 year Verification certificate 
40 Máy gày m$ kém tiy 2,500,000 Kiém dinh 1 пат VNCE Giày chíng айй kiém dinh 
Anaesthesia workstations Verification 1 year Verification certificate 
Máy chay thán nhán tao Kiém dinh 1 пат Giáy стр nhân kiém dinh 
kd Hemodialysis machine. 000000 Verification 1 year. УНЕР Verification certificate 
42 Bom tiêm dién 500.000 Кіш ајан 1 пат VNCE Giày chim nhan Кет dinh 
ISyringe pump. Verification 1 year Verification certificate 
43 Bom пуа dich 500,000 Kiêm dinh Т nām VNCE Giây ching nhân kiém dinh 
Infusion pump. Verification 1 year Verification certificate. 
A bib hoa n 2) (dé bàn 03 thông só йж 3 VAS NDA 
44 Máy do dà bào hóa oxy trong min (5р02) (dé bàn 03 thông sô) 500,000 Kiém dinh 1 пат DLVN 3322017 Giày chímg nhân kiém dinh 
3 parameters blood SpO2 equipment Verification 1 year Verification certificate 
= "TT т 5 Туртуро; T = Р ртт: FTE P 
45 Máy do 4д bào hòa oxy trong máu (SpO2) (loai mini 1-2 thông sô) 300,000 Kiém dinh 1 пат DLVN 3322017 Giày chúng nhân kiém dinh 
1-2 parameters blood SpO2 equipment Verification 1 year Verification certificate 
46 Huyét áp kê lò xo 50,000 Kiém dinh 1 пат DLVN 09:2011 Giày chúng nhàn kiém dinh 
|Sphygmomanometers. Verification 1 year Verification certificate 
4 Huyét ар kê thüy ngân 50,000 Кеш dinh 1 пат DLVN 09:2011 Giày chimg nhân кеш dinh 
Mercury sphvgmomanometers Verification 1 year Verification certificate. 


Huyét ар Кё dién tir Kiém dinh 1 nám 3 Giáy chimg nhân kiém dinh 

48 [Blood pressure monitor 200000) Verification 1 year PARAN Verification certificate 
Phuong tión do tiĉu су kinh mát Kiém dinh 1 пат 3 Giáy chimg nhân Кіёт dinh 

99  |Focimeters 1,500,000] Verification 1year DEVI 258200 Verification certificate 
50 Мпа ké y hoc thüy tinh - йу ngân có co cáu сис dai 100,000 Кіёт dinh N/A DLVN 21:2017 Giày ching пй kiém dinh 

Medical mercury thermometer with maximum device Verification Verification certificate 
Nhiét ké y hoc din tir tiép xúc có co cáu сүс dai Kiém dinh 6 tháng К Giáy chimg nhán kiém dinh 

5l асс Clinical Thermometer 1000000 усон 6 month PINZA Verification certificate 
ké y hoc hông ngoai do nhiét dó tai co thé nguoi Kiém dinh 1 nám t Giáy стр nhân kiém dinh 

д Clinical Ear Thermometer 200090 Verification 1 year өрүн Verification certificate 
Giáy chimg nhân kiém dinh 

Nói håp tiet trùng, Nói Һар иб! Kiém dinh 1-3 nám Verification certificate 

:2008 а 
5a Autoclave даро Verification 1-3 year ӨС Z0 BEOTRXE Biên bàn kiém dinh 
Verification record. 

CTS i ^ T чет 
54 Cán dóng hô lò xo 300,000 Kiém dinh 2 năm DLVN 30:2019 Giây chúng підп kiém dinh 

Spring dial scales Verification 1 year Verification certificate. 
Cán bàn co khí Kiém dinh 1 пат Giáy стр nhân Кіёт dinh 

LVN 14:2009 

p^ |Mechanical table scale 30000) Verification 1 year BEVALEN Verification certificate 
56 Cán bàn дип иг ен thi só 300.000 Kiém dinh 1 пат DLVN 14:2009 Giày chimg прп kiém dinh 

Electronic Table Scale. Verification 1 year Verification certificate 
Cán ky thuát, cán phân tích Hiéu chuán 1 пат k Giáy chirng nhân hiĝu chuán 

5? — Analytical balances 300900 Calibration 1 year DC Calibration certificate 

PT ыы Dun x танар сатат. 

58 мій M thüy tinh chàt löng 200.000 Ніёи сїйїп 1 пат DLVN 137:2004 Giày chimg nhán hiĝu chuân 

Liquid in glass thermometer Calibration 1 year Calibration certificate 
Nhiét ké dàu Hiéu chuán 1 пат Giáy chimg nhán hiĝu chuán 

9 2i NN 138:2004 

59.. loi Thermometer 00,000) Саьғагіон Lyear PDVIUISRIU Calibration certificate 

Nhiét ké chi thį hiên só và tuong tu Hiéu chuán 1 пат Giáy chúng nhân hiéu chuán 
i . VN 138: TES 

60 рей] aid analog thermrometer 200,0001.. Calibralión Lyear BE 2 Calibration certificate 
Nhiét ké dién trò Platin công nghiép Hiéu chuán 1 пат б Giáy сһіте nhân hiéu chuán 

61 industrial platinum resistance thermometer 5004000 Colibration Гуеағ ЕБНЫН) Calibration certificate 
Сар nhiét dién công nghiép Ніёи chuán 1 пат " Giáy chirng nhân hiéu chuán 

5:200 

@ | industrial thermocouple 500.000) Calibration 1 year DEVIS 1252003 Calibration certificate 

Nhiét ám ké (Ат Кё) Ніфи chuán 1 пат Giáy сїїтр nhân hiĝu chuán 
00! 

$3 ^ | Theriial hygrometer (Hygrometer) 20000 Calibration 1 year VNGE Calibration certificate 

Tù lanh ám sáu Нїёи chuán 1 пат Giáy chimg nhán hiĝu chuán 
z M 
64 — Deep Freezer КОМ Calibration I year NGE Calibration certificate 


Digital colposcope 


Е EUN. 3 TRES 2 nec EAE e 
65 Tù lanh bào quàn "ибс và vaccine к Ет Hitu шал 1пат VNCE Giày chimg nhân hieu chuàn 
Vaccine And Medicine Storage cabinet Calibration 1 year Calibration certificate 
Tü ám Hiéu chuán 1 пат в Giáy chímg nhân hiéu chuán 
98 Incubator 800,000 Calibration 1 year VRGR Calibration certificate 
та sáy Hiéu chuán 1 пат Giáy chimg nhân hiĝu chuán 
M Oven $00,000 Calibration 1 year МЕ Calibration certificate 
Tù xác dinh nhu càu оху sinh hóa (Tù BOD) Ніёы chuán 1 пат Я Giáy chímg nhân hiĝu сһийп 
68 — (BOD thermostat cabinet 1200000 сло Туга DEXNHATQ0S Calibration certificate 
Bé dièu nhiét Hiéu chuán 1 пат Giáy chímg nhân һіфи chuán 
b. 
$8... Temperature calibration Байк 1,200,000) Calibration 1 year МЕЕ Calibration certificate 
Bé ù nhiĝt Hiéu chuán 1 пат Сїйу chimg nhân hiĝu chuán 
70 
Medical temperature bath 800,000 Calibration 1 year NECE Calibration certificate 
Lò nung 5 Hiéu chuán 1 пат Giáy chírng nhân hiéu chuán 
Е лае 1200000 Calibration Jur Ме Calibration certificate 
тә |та пні ám (Tù vi khí hàu, Та môi truóng,...) 1550000 Hiĝu chuán 1 пат Giáy сһітр nhân hiéu chuán 
Temperature anh humidity chamber ч, Calibration 1 year Calibration certificate 
WU сус ет. 
у [Bèn diu tri vàng da 500,009) Kiém dinh chát rong] 1 näm ву БЯ TERE inb 
Jaundice treatment lamp Quality verification 1 year Quality verification certificate 
VIRES 
Giuóng suói ám trè so sinh Kiémdinhchátlugng| 1 пат Giay ching пал ацан 
14. ifan hening bed 300,000] Try verification I year SERERE 
Д лш МУ > Quality verification certificate 
у TUS А x Giáy chimg nhân kiém dinh 
а S ретти ы ук endt one 
gen iaia ун Quality verification certificate 
Máy khí rung Кіёт dinh chátlugng| 1 пат туешш kiem ш 
76: | репо ерше” 500000) ллу. женлсойой | ТУ VNCB cait шола 
ompressor.t CRETA VETUS xen Quality verification certificate 
"РР" ТЩ" А a Giáy chimg nhân kiém dinh 
A MS а e үс cnis шт 
Б ар ч 7 Quality verification certificate 
а пое TEN А А Giáy chirng nhân Кіёт dinh 
Máy soi có tir cung Kiém dinh chât luong 1 пат A > 
78 900.000] O ry verification pes VNCE chát luong 


Quality verification certificate 


Асп 


Gui 5 е 


Kiém djnh chát luong 


1 пат 


Giáy ching nhân kiém dinh 


Hé thông nói soi tiéu hóa A 
79 3,500,000 V MEC VNCE chát lugng 
|Endoscopy system Quality verification l year Quality verification certificate 
"WERE 
Hé háng nói soi wi mili hong Kilmdinhchithugng| — inim Guy chine nhan боца 
80 ғат, nose and throat endoscopy syste 3,000,000 liy verificati 1 ye мев «ЗЫ 
; nos ‹ ру system шашу verification еа Quality verification certificate 
ME, NT ЖИК ИРЕТ x Giày chímg nhân kim dinh 
a ELE m тюу КЫШЫ dem уке cnit arne 
аро IAN кешк d Quality verification certificate 
TAS TN А " Giáy сһітр nhân kiém dinh 
Eg ence re коош Ad ИИ аа VNCE chát шула 
Ep equ жумп > маййу verification certificate 
ty i 
Máy sóng ngàn diéu tri Kiém dinh chát luong 1 пат сау chimg шына! 
аз Shortwave therapy equipment 5200009 Quality verification 1 year VNER chât шула 
каш ded н er Quality verification certificate 
i ova А е Giáy сһітр nhân kiém dinh 
Ый ЖЕ na rarm bre vcr cnit arne 
ткн MOHOPVTMISQUSNE > Quality verification certificate 
Máy theo dài sån khoa Kiém dinh chátlugng| 1 пат iy chi чеш 
85 — | Maternal - fetal monitor 1,500,000] ity verification | — year мон Shithugng 
‚ына icu ye Quality verification certificate 
аайы E dE А Giáy chimg nhân kiém dinh 
е dass оловна аме vxce cnit ane 
masonic Denny equipme by verification Quality verification certificate 
i ques А Giáy chirng пһйп Кіёт dinh 
вт Deni chari ООРУЧУ VNCE chát шуп 
У o Quality verification certificate 
DE NS TS А Giáy сїїтр nhân kiém dinh 
88 prie 900,000 ELCHE VNCE chát lung 
R nad то Quality verification certificate 
— Р e o А Giáy сһіте nhân kiém dinh 
se. [Eine dien deos А 500,000] Кіёт dinh chât luong VNCE chát lugng 
IMulti-function Electric operation table Quality verification " m Y E 
Quality verification certificate 
кынна Vice. А Giáy chimg nhân kiém dinh 
go [Bòn mó thüy luc 500,000] Kiém dinh chát luong e ICE ae 


Hydraulic operation table 


Quality verification 


Quality verification certificate 


3 "A v 


NEA. 


Dén phàu ий, dèn mó Kiémdinhchátlugng| 1 пат Giáy ching nhân Кіёт dinh 
91 — [Operating lam 300.000 Onalin verification | 1year ев chát luong 
авна А E Quality verification certificate 
rra "um 
Dén hòng ngoai Kiém dinh chátlugng| 1 nām Gi&y citu аён 
2 Infrared lam, 500,000 Quality verification dyes VNCE chât luong 
й ea " 3 Quality verification certificate 
" cmm 
TEM жж x ú h 
Máy дёп châm Кіёт dinh chát luong 1 пат Giày chúng. nhân kiém din 
93 Electro acupuncture stimulator machine 500,000 Quality verification Toar VNCE chât luong 
4 i ii n á Quality verification certificate 
е "E iÁv chímz rhán ёт di 
Máy kéo giàn Kim dinh chát lugng 1 пат Giây chúng. nhàn Кіёт dinh 
94 — |tumbarvertebra traction bed 800,000] оону verification Тувағ VNCE chât luong 
vera 3 Quality verification certificate 
OENE E 
Máy diéu trj diĝn xung và dién phán Kiémdjnhchátlugng| 1 пат Giáy chímg nhân Кіёт dinh 
A lroa eantphr ent 800,000 Quality verification Jivenr- VNCE chât luong 
uid d a Quality verification certificate 
" i on 
ù tiét trù di h n ú k 
Та tiét trùng UV Kiém dinh chát luong 1 пат Giày chúng nhân kiém dinh 
96 оис cabinet 500000]. alliy varificatior peo VNCE chát lugng 
Аш ? Quality verification certificate 
Chi thich: 
C): Các thiét bi пу cán trao dôi lai vói kò thuát cia phóng Kiém Dinh Thiét Bi Y Té Và Do Liring móc khi báo giá, làm hop dóng. 
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